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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВ НАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 15 октября 2020 года Х« РЗН 2019/8809

На медицинское изделие
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса 
автоматический МТ, моделей МТ-30, МТ-40, МТ-45, МТ-50, МТ-55,
МТ-60, МТ-65

Настоящее регистрационное удостоверение выдано 
Закрытое акционерное общество фирма "Москва>Амрос"
(ЗАО фирма "Москва-Амрос”), Россия,
115054, Москва, ул. Пятницкая, д. 71/5, стр. 4, этаж 1

Производитель
"Медикал Текнолоджи Продактс, Инк.", США,
Medical Technology Products, Inc., 720 King George Post Rd Suite 305, Fords, 
NJ 08863-1974, USA

Место производства медицинского изделия
Joytech Healthcare Со., Ltd., No. 365, Wuzhou Road, Yuhang Economic 
Development Zone, Hangzhou City, 311100, Zhejiang, China

Номер регистрационного досье № РД-34372/30937 от 07.07.2020

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности 26.60.12.129

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 15 октября 2020 года № 9546 
допущено к обращению на территории Российской Федерации.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗЛРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ОТ 15 октября 2020 года № РЗН 2019/8809
Лист

. /

■--t

На медицинское изделие
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса 
автоматический МТ, моделей МТ-30, МТ-40, МТ-45, МТ-50, МТ-55, 
МТ-60, МТ-65:
1. Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса 
автоматический МТ, модель МТ-30, в составе:
1.1. Измеритель артериального давления цифровой МТ-30 -1  шт.
1.2. Манжета стандартная на плечо -1  шт.
1.3. Манжета увеличенная на плечо - 1 шт. (при необходимости).
1.4. Манжета детская на плечо - 1 шт. (при необходимости).
1.5. Чехол мягкий - 1 шт.
1.6. Элемент питания типа ААА - 4 шт.
1.7. Адаптер сетевой -1  шт. (при необходимости).
1.8. Руководство по эксплуатации -1  шт.
2. Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса 
автоматический МТ, модель МТ-40, в составе:
2.1. Измеритель артериального давления цифровой МТ-40 - 1 шт.
2.2. Манжета стандартная на плечо - 1 шт.
2.3. Манжета увеличенная на плечо - 1 шт. (при необходимости).
2.4. Манжета детская на плечо - 1 шт. (при необходимости).
2.5. Чехол мягкий - 1 шт.
2.6. Элемент питания типа АА - 4 шт.
2.7. Адаптер сетевой - 1 шт. (при необходимости).
2.8. Руководство по эксплуатации - I шт.
3. Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса 
автоматический МТ, модель МТ-45, в составе:
3.1. Измеритель артериального давления цифровой МТ-45 - 1 шт.
3.2. Манжета стандартная на плечо -1 шт.
3.3. Манжета увеличенная на плечо -1  шт. (при необходимости).
3.4. Манжета детская на плечо -1  шт. (при необходимости).
3.5. Чехол мягкий - 1 шт.
3.6. Элемент питания типа АА - 4 шт.
3.7. Адаптер сетевой - 1 шт. (при необходимости).
3.8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
4. Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса 
автоматический МТ, модель МТ-50, в составе:
4.1. Измеритель артериального давления цифровой МТ-50 - 1 шт. /
4.2. Манжета стандартная на плечо - 1 шт. (при необходимости). _
З а м е с ти те л ь  р у к о в о д и т е л я  Ф е д ер ал ьн о й  служ бы  ^ ' /
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНДДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 15 октября 2020 года № РЗН 2019/8809

4.3. Манжета увеличенная на плечо -1  шт.
4.4. Манжета детская на плечо -1  шт. (при необходимости).
4.5. Чехол мягкий - 1 шт.
4.6. Элемент питания типа АА - 4 шт.
4.7. Адаптер сетевой - 1 шт. (при необходимости).
4.8. Руководство по эксплуатации -1  шт.
5. Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса 
автоматический МТ, модель МТ-55, в составе:
5.1. Измеритель артериального давления цифровой МТ-55 - 1 шт.
5.2. Манжета стандартная на плечо -1  шт.
5.3. Манжета увеличенная на плечо - 1 шт. (при необходимости).
5.4. Манжета детская на плечо - 1 шт. (при необходимости).
5.5. Чехол мягкий - 1 шт.
5.6. Элемент питания типа АА - 4 шт.
5.7. Адаптер сетевой -1 шт. (при необходимости).
5.8. Руководство по эксплуатации -1  шт.
6. Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса 
автоматический МТ, модель МТ-60, в составе:
6.1. Измеритель артериального давления цифровой МТ-60 - 1 шт.
6.2. Манжета стандартная на запястье - 1 шт.
6.3. Чехол жесткий - 1 шт.
6.4. Элемент питания типа ААА - 2 шт.
6.5. Руководство по эксплуатации -1  шт.
7. Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса 
автоматический МТ, модель МТ-65, в составе:
7.1. Измеритель артериального давления цифровой МТ-65 - 1 шт.
7.2. Манжета стандартная на запястье - 1 шт.
7.3. Чехол жесткий - 1 шт.
7.4. Элемент питания типа ААА - 2 шт.
7.5. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
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