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Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных
В1-15-«САША» по ТУ 4274-018-27450820-2004
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Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 25 января 2022 годаЖ^4:Щ‘7
допущено к обращению на территории Российск(да%С^&^ 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(Р о сзд р А в н А д зо Р ) '

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 25 января 2022 года №  РЗН  2013/1197

Лист 1

- На медицинское изделие
Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных
ВМ5-«САША» по ТУ 4274-018-27450820-2004, в вариантах исполнения: _
1. ВI -15К - весы с одним интервалом взвешивания 15 кг и жидкокристаллическим.; 
индикатором, в составе:
1.1. Весы В1-15К - 1 шт.
1.2. Сетевой адаптер - 1 шт.  ̂ . Г '
1.3. Паспорт - 1шт.
1.4. Р^оводство по эксплуатации -1 шт.
1.5. Упаковка - 1 шт.
2. В1-15 .2К - весы с двумя интервалами взвешивания 6/15 кг и жидкокристаллическим,
индикатором, в составе: .  ̂ v  ̂  ; /

; 2.1. Весы В1-15.2К - 1 шт. ; ■ Я/
• 2.2. Сетевой адаптер - I шт.
2.3. Паспорт -1 шт. .. 1;;-- .д ;
2.4. Р^оводство по эксплуатации -1 шт. . ' ' : . - :
2.5. Упаковка - 1 шт. ; • ' •■••:;
3. В1 -15 .ЗК - весы с тремя интервалами взвешивания 3/6/15 кг и жидкокристаллическим 
индикатором, в составе:

. 3.1. Весы BI-15.3K -1 шт.
3.2. Сетевой адаптер - 1 шт. . .. -
3.3. Паспорт - 1 шт.
3.4. Р\тсоводство по эксплуатации -1 шт.
3.5. Упаковка -1 шт.
4. В1-15С - весы с одним интервалом взвешивания 15 кг и светодиодным индикатором, 
в составе:
4.1. Весы В1-15С - 1 шт.
4.2. Сетевой адаптер -1 шт.
4.3. Паспорт - 1 шт.
4.4. Ржоврдство по эксплуатации -1 шт.
4.5. Упаковка - 1 шт. •
5. В1-15.2С - весы с двумя интервалами взвешивания 6/15 кг и светодиодньхм 
индикатором, в составе:
5.1. Весы В1-15.2С - 1 шт.
5.2. Сетевой адаптер - 1 шт.
5.3. Паспорт - 1 шт. у.;-’, 'у
5,4.1^оводство по эксплуатации -1 шт.
5.5. Упаковка 1 шт.
6. ВЫ5.3С -весы с тремя интервалами взвешивания 3/6/15 кг й светодиодным
индикатором, в составе: ;

, 6.1. Весы В1-15.3С - 1 шт!
6.2. Сетевой адаптер -1 шт.
6.3. Паспорт.‘ 1 шт.
6.4. Р^оводство по эксплуатации -1 щт.
6.5. Упаковка-1 шт.
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