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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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На медицинское изделие
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой 
серии и л  с принадлежностями:
модели: UA-604, UA-668, UA-668 с адаптером сетевым, UA-669, UA-705, UA-705 
манжетой большой, UA-767, UA-777, UA-777 с манжетой большой, UA-779, UA-7 50, 
UA-780 с адаптером сетевым, UA-888, UA-888 с адаптером сетевым, UA-888 с че> юм 
для хранения, UA-888 с чехлом для хранения и адгштером сетевым, UA-1100, UA-|[200, 
UA-1300.
I. Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой cepij|i 
UA с принадлежностями, модель UA-604, в составе:
1. Основной блок в корпусе -1 шт.
2. Манжета стандартная (22 - 32 см) - 1 шт.
3. Манжета большая (32 - 45 см), не менее 1 шт., (при необходимости)
4. Трубка соединительная - 2 шт.
5. Нагнетатель - 1 шт.
6. Вьшускной клапан - 1 шт.
7. Элемент питания -1 шт.
8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
9. Гарантийная карта - 1 шт.
10. Коробка упаковочная картонная -1 шт.
11. Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой сер|и 
UA с принадлежностями, модель UA-668, в составе:
1. Основной блок в корпусе - 1 шт.
2. Манжета стандартная (22 - 32 см) - 1 шт.
3. Манжета малая 0 8 - 2 2  см), не менее 1 шт., (при необходимости)
4. Трубка соединительная - 1 шт.
5. Коннектор - 1 шт.
6. Элемент питания - 4 шт.
7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
8. Гарантийная карта - 1 шт.
9. Коробка упаковочная картонная - 1 шт.
Принадлежности:
1. Чехол для хранения - 1 шт.
III. Прибор для измерения артериального давления и с |^т^1^^ |с^ :^и ф ровой  cej ни 
UA с принадлежностями, модель UA-668 с адаптер^"'&|еёым, в ср
1. Основной блок в корпусе -1 шт.
Заместитель руководителя Федеральной службй^^;; 
по надзору в сфере здравоохранения ^
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1 шт.2. Манжета стандартная (22 - 32 см)
3. Трубка соединительная - 1 шт.
4. Коннектор - 1 шт.
5. Элемент питания - 4 шт.
6. Адаптер сетевой - 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
8. Гарантийная карта -1 шт.
9. Коробка упаковочная картонная - 1 шт.
Принадлежности:
1. Чехол для хранения - 1 шт.
IV. Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой сеЦии 
UA с принадлежностями, модель UA-669, в составе:
1. Основной блок в корпусе - 1 шт.
2. Манжета большая каркасная (22 - 43 см) -1 шт.
3. Манжета стандартная каркасная (17-32 см), не менее 1 шт., (при необходимостЦ!)
4. Трубка соединительная - 1 шт.
5. Коннектор -1 шт.
6. Элемент питания - 4 шт.
7. Адаптер сетевой -1 шт.
8. Руководство по эксплуатации -1 шт.
9. Гарантийная карта -1 шт.
10. Коробка упаковочная картонная - 1 шт.
V. Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой сер|и 
UA с принадлежностями, модель UA-705, в составе:
1. Основной блок в корпусе - 1 шт.
2. Манжета стандартная (22 - 32 см) - 1 шт.
3. Манжета большая (32 - 45 см), не менее 1 шт., (при необходимости)
4. Трубка соединительная - 2 шт.
5. Коннектор - 1 шт.
6. Нагнетатель - 1 шт.
7. Вьшускной клапан -1 шт.
8. Элемент питания - 1 шт.
9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
10. Гарантийная карта -1 шт.
11. Коробка упаковочная картонная - 1 шт.
Принадлежности;
Заместитель руководителя Федеральной < 
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павл] жов
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1. Чехол для хранения -1 шт.
VI. Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой се|ии 
UA с принадлежностями, модель UA-705 с манжетой большой, в составе:
1. Основной блок в корпусе - 1 шт.
2. Манжета большая (32 - 45 см) - 1 шт.
3. Манжета стандартная (22 - 32 см), не менее 1 шт., (при необходимости)
4. Трубка соединительная - 2 шт.
5. Коннектор - 1 шт.
6. Нагнетатель -1 шт.
7. Вьшускной клапан -1 шт.
8. Элемент питания -1 шт.
9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
10. Гарантийная карта -1 шт.
11. Коробка упаковочная картонная - 1 шт.
Принадлежности: .
1 . Чехол для хранения -1 шт.
VII. Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с< эии 
UA с принадлежностями, модель UA-767, в составе:
1. Основной блок в корпусе -1 шт.
2. Манжета стандартная (22 - 32 см) -1 шт.
3. Трубка соединительная -1 шт.
4. Коннектор - 1 шт.
5. Элемент питания - 4 шт.
6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
7. Гарантийная карта - 1 шт.
8. Коробка упаковочная картонная - I шт.
Принадлежности:
1. Чехол для хранения - 1 шт.
VIII. Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с|рии 
UA с принадлежностями, модель UA-777, в составе:
1. Основной блок в корпусе - 1 шт.
2. Манжета стандартная (22 - 32 см) - 1 шт.
3. Манжета стандартная (23 - 37 см), не менее 1 шт.,
4. Манжета большая (32 - 45 см), не менее 1 шт., (п|ШаеЬ^^^
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7. Чехол для хранения - 1 шт.
8. Элемент питания - 4 шт.
9. Адаптер сетевой -1 шт.
10. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
11. Гарантийная карта -1 шт.
12. Коробка упаковочная картонная -1 шт.
IX. Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой се|ии 
UA с принадлежностями, модель UA-777 с манжетой большой, в составе:
1. Основной блок в корпусе - 1 шт.
2. Манжета большая (32 - 45 см) -1 шт.
3. Манжета стандартная (22 - 32 см), не менее 1 шт., (при необходимости)
4. Манжета стандартная (23 - 37 см), не менее 1 шт., (при необходимости)
5. Трубка соединительная - 1 шт.
6. Коннектор - 1 шт.
7. Чехол ,цля хранения -1 шт.
8. Элемент питания - 4 шт.
9. Адаптер сетевой - 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации -1 шт.
11. Гарантийная карта - 1 шт.
12. Коробка упаковочная картонная - 1 шт.
X. Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой сер|и 
UA с принадлежностями, модель UA-779, в составе:
1. Основной блок в корпусе - 1 шт.
2. Манжета большая каркасная (22 - 43 см) -1 шт.
3. Манжета стандартная каркасная (17-32 см), не менее 1 шт., (при необходимостЦ)
4. Трубка соединительная -1 шт.
5. Коннектор -1 шт.
6. Футляр -1 шт.
7. Элемент питания - 4 шт.
8. Адаптер сетевой - 1 шт.
9. Руководство по эксплуатации -1 шт.
10. Гарантийная карта -1 шт.
11. Коробка упаковочная картонная - 1 шт.
XI. Прибор для измерения артериального давления и чэ!^Щ1^^ьф5ЦИфровой cejj|^H 
UA с принадлежностями, модель UA-780, в составе:^^'^'''^' '̂:' TU'i&A
1. Основной блок в корпусе - 1 шт.
Заместитель руководителя Федеральной служб! 
по надзору в сфере здравоохранения Щ:К. Павлфков
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2. Манжета стандартная (22 - 32 см) - 1 шт.
3. Манжета стандартная (23 -37 см), не менее 1 шт., (при необходимости)
4. Манжета большая (32 - 45 см), не менее 1 шт., (при необходимости)
5. Адаптер сетевой, не менее 1 шт., (при необходимости)
6. Трубка соединительная -1 шт.
7. Коннектор - 1 шт.
8. Элемент питания - 4 шт.
9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
10. Гарантийная карта - 1 шт.
11. Коробка упаковочная картонная - 1 шт.
XII. Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой сфии 
UA с принадлежностями, модель UA-780 с адаптером сетевым, в составе:
1. Основной блок в корпусе - 1 шт.
2. Манжета стандартная (22 - 32 см) - 1 шт.
3. Манжета стандартная (23 - 37 см), не менее 1 шт., (при необходимости)
4. Манжета большая (32 - 45 см), не менее 1 шт. (при необходимости)
5. Трубка соединительная - 1 шт.
6. Коннектор - 1 шт.
7. Адаптер сетевой -1 шт.
8. Элемент питания - 4 шт.
9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
10. Гарантийная карта -1 шт.
11. Коробка упаковочная картонная- 1 шт.
XIII. Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с|рии 
UA с принадлежностями, модель UA-888, в составе:
1. Основной блок в корпусе -1 шт.
2. Манжета стандартная (22 - 32 см) - 1 шт.
3. Манжета стандартная (23 - 37 см), не менее 1 шт., (при необходимости)
4. Манжета большая (32 - 45 см), не менее 1 шт., (при необходимости)
5. Адаптер сетевой, не менее 1 шт., (при необходимости)
6. Трубка соединительная - 1 шт.
7. Коннектор -1 шт.
8. Элемент питания - 4 шт.  ̂ ,
9. Руководство по эксплуатации -1 шт.
10. Гарантийная карта - 1 шт.
11. Коробка упаковочная картонная - 1 шт.
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения Ю. Павл! жов
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XIV. Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с ;рии 
UA с принадлежностями, модель UA-888 с адаптером сетевым, в составе:
1. Основной блок в корпусе - 1 шт.
2. Манжета стандартная (22 - 32 см) -1 шт.
3. Манжета стандартная (23 -37 см), не менее 1 шт., (при необходимости)
4. Манжета большая (32-45 см), не менее 1 шт., (при необходимости)
5. Трубка соединительная - 1 шт.
6. Коннектор -1 шт.
7. Элемент питания - 4 шт.
8. Адаптер сетевой - 1 шт.
9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
10. Гарантийная карта - 1 шт.
11. Коробка упаковочная картонная - 1 шт.
XV. Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с( эии 
UA с принадлежностями, модель UA-888 с чехлом для хранения, в составе
1. Основной блок в корпусе - 1 шт.
2. Манжета стандартная (23 - 37 см) - 1 шт.
3. Манжета стандартная (22 - 32 см), не менее 1 шт., (при необходимости)
4. Манжета большая (32-45 см), не менее 1 шт., (при необходимости)
5. Трубка соединительная - 1 шт.
6. Коннектор - 1 шт.
7. Чехол для хранения-1 шт.
8. Элемент питания - 4 шт.
9. Руководство по эксплуатации -1 шт.
10. Гарантийная карта - 1 шт.
11. Коробка упаковочная картонная -1 шт.
XVI. Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с :рии 
UA с принадлежностями, модель UA-888 с чехлом для хранения и адаптером сете! ым 
в составе:
1. Основной блок в корпусе - 1 шт.
2. Манжета стандартная (23 -37 см) - 1 шт.
3. Манжета стандартная (22 - 32 см), не менее 1 шт.,
4. Манжета большая (32 - 45 см), не менее 1 шт.,
5. Трубка соединительная - 1 шт. ^ '
6. Коннектор - 1 шт.
Заместитель руководителя Федеральной слуя^||.. ^  g; л,
по надзору в сфере здравоохранения П*®л|)ков
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1 шт.

7. Чехол для хранения -1 шт.
8. Элемент питания - 4 шт.
9. Адаптер сетевой -1 шт.
10. Руководство по эксплуатации
11. Гарантийная карта - 1 шт.
12. Коробка упаковочная картонная - 1 шт.
XVII. Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой 
серии UA с принадлежностями, модель UA-1100, в составе:
1. Основной блок в корпусе - 1 шт.
2. Манжета стандартная (23 - 37 см) - 1 шт.
3. Манжета стандартная (22 - 32 см), не менее 1 шт., (при необходимости)
4. Манжета большая (32 - 45 см), не менее 1 шт., (при необходимости)
5. Манжета малая (18-22 см), не менее 1 шт., (при необходимости)
6. Трубка соединительная - 1 шт.
7. Коннектор - 1 шт. , *
8. Чехол для хранения - 1 шт.
9. Элемент питания - 4 шт.
10. Адаптер сетевой -1 шт.
11. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
12. Гарантийная карта -1 шт.
13. Коробка упаковочная картонная -1 шт.
XVIII. Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой 
серии UA с принадлежностями, модель UA-1200, в составе:
1. Основной блок в корпусе -1 шт.
2. Манжета стандартная (23 - 37 см) - 1 шт.
3. Манжета стандартная (22 - 32 см), не менее 1 шт., (при необходимости)
4. Манжета большая (32 - 45 см), не менее 1 шт., (при необходимости)
5. Манжета малая (18-22 см), не менее 1 шт., (при необходимости)
6. Трубка соединительная - 1 шт.
7. Коннектор - 1 шт.
8. Чехол для хранения - 1 шт.
9. Элемент питания - 4 шт.
10. Адаптер сетевой -1 шт.
11. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
12. Гарантийная карта - 1 шт.
13. Коробка упаковочная картонная -1 шт.

Д.Ю. Павл ЭКОВ
Заместитель руководителя Федеральной слу^|^1 
по надзору в сфере здравоохранения "
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XIX. Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с грии 
UA с принадлежностями, модель UA-1300, в составе:
1. Основной блок в корпусе - 1 шт.
2. Манжета стандартная (23 - 37 см) - 1 шт.
3. Манжета стандартная (22 - 32 см), не менее 1 шт., (при необходимости)
4. Манжета большая (32 - 45 см), не менее 1 шт., (при необходимости)
5. Манжета малая (18-22 см), не менее 1 шт., (при необходимости)
6. Трубка соединительная - 1 шт.
7. Коннектор -1 шт.
8. Чехол для хранения -1 шт.
9. Элемент питания - 4 шт.
10. Адаптер сетевой -1 шт.
11. Руководство по эксплуатации -1 шт.
12. Гарантийная карта - I  шт. ,
13. Коробка упаковочная картонная - 1 шт.
Место производства:
1. A&D Electronics (Shenzhen) Со., Ltd., 1-5/F, Building#4, Hengchangrong High Tec! 
Industry Park, Shangnan East Road, Hongtian, Shajing, Bao'an District, Shenzhen, 
Guangdong, 518125, P.R. China.
2. A&D Company, Limited, 1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken, 364-8585, Japan.
3. A&D Vietnam Limited, No. 28, Streets, Integrated Township and Industrial Park VS 
Вас Ninh, Phu Chan commune, Tu Son Town, Вас Ninh province, Vietnam.

Заместитель руководителя Федеральной 
по надзору в сфере здравоохранения
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